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L’apport du système FreeStyle 
Libre® dans la prise en charge du 
patient diabétique : 
expérience au CHU de Liège
Contribution of FreeStyle Libre® in the care of 
diabetic patients : experience at the CHU of Liege
Summary : Since July 2016, diabetic patients included in 
the INAMI glycemic self-monitoring system in category A in 
Belgium can benefit from a new system for measuring the 
concentration of subcutaneous glucose : FreeStyle Libre® 
(FSL) from Abbott company. The main advantage of this 
technology is that it is less invasive as it does not require 
finger blood sampling and allows patients to obtain, in addi-
tion to the instantaneous value of glucose concentration, 
retrospective kinetic data, but also prospective trend of its 
kinetics. In this study, we mainly evaluated the contribution 
of FSL on the overall equilibration of diabetes and on the 
time spent in hypoglycaemia. We also asked patients how 
satisfied they were with this system. Data from 838 diabetic 
patients (type 1 or total insulin deficiency) were collected 
between May 2016 and October 2017, 645 patients with 
FSL system and 193 preferring to continue self-monitoring 
of capillary blood glucose (SBG). In the FSL group, com-
pared to the SBG group, there was a slight decrease in 
HbA1c estimated at 0.15 ± 0.073 % after 15 months. This 
decrease appears mainly when the starting level is high 
(HbA1c > 7.5 %). Patients perform an average of 8.8 checks 
per day : the more patients perform daily scans, the greater 
the number of data comprised within the target, that is, the 
better the overall glucose control. A higher number of scans 
is also associated with a decrease in the average duration 
of hypoglycaemia. Finally, the satisfaction survey shows 
a high degree of patient satisfaction with the use of FSL.
Keywords : Hyperglycaemia - Hypoglycaemia - Type 1 
diabetes - Subcutaneous glucose
Résumé : Depuis juillet 2016, les patients diabétiques 
inclus dans la convention d’auto-surveillance glycémique 
de l’INAMI en catégorie A en Belgique peuvent bénéficier 
d’un nouveau système de mesure de la concentration 
du glucose sous-cutané : le FreeStyle Libre® (FSL) de la 
société Abbott. L’avantage principal de cette technologie 
est qu’elle est moins invasive puisqu’elle ne nécessite pas 
de prélèvement sanguin et qu’elle permet aux patients 
d’obtenir, outre la valeur instantanée de la concentration de 
glucose, des données cinétiques rétrospectives, mais aussi 
une tendance prospective de son évolution. Dans cette 
étude rétrospective, nous avons évalué principalement 
l’apport du FSL sur l’équilibration du diabète et sur le temps 
passé en hypoglycémie. Nous avons également interrogé 
les patients sur leur degré de satisfaction vis-à-vis de ce 
système. Les données de 838 patients diabétiques (type 1 
ou totalement insulinoprives) ont été collectées entre mai 
2016 et octobre 2017, 645 patients porteurs du système 
FSL et 193 préférant poursuivre une auto-surveillance de la 
glycémie capillaire (ASG). On observe dans le groupe FSL, 
par rapport au groupe ASG, une légère diminution du taux 
d’HbA1c évaluée à 0,15 ± 0,073 % après 15 mois. Cette 
diminution apparaît principalement lorsque le niveau de 
départ est élevé (HbA1c > 7,5 %). Les patients porteurs du 
FSL réalisent en moyenne 8,8 contrôles quotidiens : plus 
les patients effectuent de scans journaliers, plus le nombre 
de données comprises dans la cible augmente, c’est-à-
dire meilleur est l’équilibre glycémique. Un nombre plus 
élevé de scans est également associé à une diminution 
de la durée moyenne des hypoglycémies. Enfin, l’enquête 
de satisfaction démontre, dans l’ensemble, un haut degré 
de satisfaction des patients par rapport à l’usage du FSL.
Mots-clés : Hyperglycémie - Hypoglycémie - HbA1C - 
Diabète de type 1 - Glucose sous-cutané
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Introduction
Il est bien démontré qu’un meilleur contrôle 
de la glycémie chez les patients diabétiques 
réduit le risque de développer des complications 
aussi bien microvasculaires (1, 2) que macro-
vasculaires (3, 4). Dans ce but, les recom-
mandations concernant le contrôle glycémique 
tendent à obtenir une valeur d’hémoglobine gly-
quée (HbA1c) proche de la normale, inférieure 
à 7 % dans la mesure du possible (5). La diffi-
culté d’un contrôle glycémique strict réside dans 
le fait d’amener la glycémie au plus proche de 
l’objectif, sans exposer le patient à des hypogly-
cémies sévères, trop fréquentes ou trop prolon-
gées, pouvant elles-mêmes être délétères (6).
Un contrôle optimal du diabète requiert une 
mesure régulière de la glycémie au cours de 
la journée et l’auto-surveillance de la glycémie 
capillaire (ASG) a progressivement remplacé la 
recherche de la glycosurie - on recommande, 
dans le cadre d’un traitement insulinique inten-
sif, 4 à 6 mesures de la glycémie par jour -. En 
outre, la mesure du taux d’HbA1c, corrélé à la 
glycémie moyenne des huit dernières semaines 
environ, représente le marqueur de référence 
dans l’évaluation du contrôle glycémique des 
patients diabétiques (5).
Depuis une dizaine d’années, des systèmes 
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(CGM pour «Continuous Glucose Monitoring») 
se sont progressivement développés (7-9). Ces 
systèmes permettent d’obtenir la concentration 
de glucose interstitiel à chaque instant de la 
journée, ce qui donne également accès à des 
données qui ne pouvaient être obtenues par des 
mesures capillaires intermittentes, telles que 
des hyperglycémies transitoires, notamment 
après les repas, ou des hypoglycémies non res-
senties ou nocturnes (10). 
Ces différentes données issues de l’enre-
gistrement continu ont permis de définir les 
nouveaux concepts que sont la variabilité gly-
cémique et le temps passé dans la cible gly-
cémique (11). Il est maintenant admis que, au 
même titre qu’une élévation du taux d’HbA1c, la 
variabilité glycémique, et notamment l’hypergly-
cémie postprandiale, constitue un marqueur de 
risque de complications micro et macrovascu-
laires (12-14). De plus, la variabilité glycémique 
est corrélée au risque d’hypoglycémie (15). En 
conséquence, en plus d’améliorer l’équilibre gly-
cémique global, il est important de s’atteler à 
réduire au maximum cette variabilité et à aug-
menter, autant que possible, le temps passé 
dans la cible glycémique. Ces nouveaux sys-
tèmes présentent, par ailleurs, l’avantage de 
procurer une mesure de la concentration en 
glucose minimalement invasive, c’est-à-dire ne 
nécessitant plus un prélèvement sanguin pour 
chaque contrôle, ce qui a pour effet d’encou-
rager le patient à réaliser plus de contrôles (7) 
ainsi que d’améliorer sa qualité de vie (9, 11).
Depuis juillet 2016, les patients repris dans 
la convention d’autogestion de l’INAMI en caté-
gorie A (diabète de type 1 ou perte totale de la 
fonction insulinsécrétoire du pancréas) peuvent 
bénéficier du remboursement du système de 
mesure du glucose interstitiel développé par la 
société Abbott, le FreeStyle Libre® (FSL). Ce 
système diffère des CGM précédents car, s’il 
s’agit toujours d’une mesure en continu, la lec-
ture est cette fois discontinue, uniquement à la 
demande (lecture «flash»). Il se compose d’un 
capteur couplé à un transmetteur qui s’insère 
à l’arrière du bras (Figure 1) et reste en place 
14 jours (16). Le patient accède à ses résul-
tats glycémiques en scannant le transmetteur à 
l’aide d’un lecteur dédicacé ou d’un smartphone. 
Le système permet d’accéder à la concentra-
tion en glucose du moment, mais également à 
la courbe des 8 dernières heures (17) et à la 
tendance prévue pour les minutes à venir (expri-
mée sous forme d’une flèche).
Les données sont enregistrées dans le lec-
teur à chaque mesure du glucose interstitiel 
(à chaque scan) et sauvegardées durant un 
maximum de 92 jours. Celles-ci génèrent un 
fichier PDF qui reprend les courbes journalières 
de concentration en glucose, mais également, 
entre autres éléments, la durée moyenne des 
hypoglycémies, le pourcentage de données 
comprises en dehors et dans la cible, le nombre 
de scans effectués par le patient, le taux de glu-
cose moyen et l’HbA1c prédite en fonction des 
taux de glucose moyen au cours de la période 
d’enregistrement (Figure 2).
L’objectif de cette étude est d’évaluer l’ap-
port du système FSL dans la prise en charge 
du patient diabétique insulinoprive en évaluant 
l’impact de ce système en termes d’HbA1c, d’hy-
poglycémies et de qualité de vie.
Matériel et méthodes
Il s’agit d’une étude observationnelle mono-
centrique, rétrospective, portant sur une popu-
lation de 1.023 patients diabétiques de type 1 
ou totalement insulinoprives suivis au CHU de 
Liège. Les patients étaient tous traités par insu-
line administrée soit sous forme d’un schéma à 
multiples injections, soit par perfusion continue 
sous-cutanée d’insuline à l’aide d’une pompe. 
Les données du FSL ont été collectées entre 
le 1er juillet 2016 et le 31 octobre 2017, soit sur 
une période de 15 mois. Nous avons recensé 
les valeurs d’HbA1c durant les 6 mois précédant 
la mise en place du système FreeStyle (soit 
depuis le mois de janvier 2016) jusqu’en octobre 
2017, date de clôture de l’étude. Septante-deux 
patients n’ont d’emblée pu être inclus dans 
l’analyse (interruption du FSL, décès). Trente-
deux patients ont ensuite été exclus en rai-
son d’un diagnostic trop récent du diabète et 
81 patients ont dû être exclus car nous ne pos-
sédions pas au minimum deux valeurs d’HbA1c 
Figure 1. Le capteur, couplé à un transmetteur 
se fixe à l’arrière du bras. Le patient obtient son 
résultat de concentration en glucose en scannant 





















Gernay MM et coll.
au cours de la période étudiée (Figure 3). Notre 
analyse porte, dès lors, sur une population de 
838 patients : 775 d’entre eux sont diagnosti-
qués diabétiques de type 1 et 63 sont considé-
rés comme étant diabétiques de type 2 mais 
avec une valeur de peptide-C devenue quasi 
nulle ou comme présentant un diabète secon-
daire (post-pancréatectomie, par exemple). On 
dénombre 46 % de femmes et 54 % d’hommes, 
l’âge moyen est de 50 ± 14 ans, la durée 
moyenne du diabète est de 26 ± 12 ans. Nous 
avons recueilli, pour tous ces patients, la valeur 
d’HbA1c en début et en fin de période étudiée.
Au total, 645 patients (77 % de l’échantillon) 
ont accepté la mise en place du système FSL 
(groupe FSL) et 193 patients (23 %) ont refusé 
cette technologie et préféré poursuivre l’autosur-
veillance glycémique classique (groupe ASG). 
Les patients du groupe ASG sont, en moyenne, 
5 ans plus âgés que les patients porteurs du 
nouveau dispositif. Nous avons analysé, pour 
tous les patients FSL et pour chaque intervalle 
de temps, le taux d’HbA1c  estimé par le dis-
positif, la cible en termes de taux de glucose 
sanguin ainsi que le pourcentage de données 
compris dans cette cible, le nombre d’événe-
ments hypoglycémiques, la durée moyenne des 
hypoglycémies (en minutes), la moyenne du 
nombre de scans par jour et le pourcentage des 
données capturées. Un questionnaire de satis-
faction (10 items), validé dans d’autres études 
analogues (17, 18), a également été remis aux 
patients après 1 an d’utilisation du FSL pour 
évaluer l’expérience globale de cette technolo-
gie.
Analyse statistique 
Dans le groupe FSL, une valeur d’HbA1c pour 
chaque période de 3 mois après la mise en 
place du dispositif a été relevée et une valeur 
Figure 2. Exemple de résumé des tendances glycémiques au cours de la période  
d’enregistrement fourni par le capteur
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b. Données du FreeStyle Libre
Nous avons obtenu 918 enregistrements de 
glycémie en continu par le FSL pour 413 patients, 
soit 64 % des patients porteurs du dispositif. 
Ces enregistrements vont d’une période de 
6 jours minimum à 92 jours maximum (moyenne 
65 jours), en fonction du moment où le patient 
décharge les données du lecteur dans le pro-
gramme de l’ordinateur. Les patients réalisent 
entre 1 et 43 scans par jour, avec une moyenne 
de 8,8 scans quotidiens. Globalement, le 
nombre de scans journaliers semble augmenter 
avec le temps, de manière plus importante en 
début de port du FSL pour se stabiliser ensuite. 
La valeur d’HbA1c évaluée par le FSL à partir 
des mesures du glucose interstitiel s’élève en 
moyenne à 7,8 ± 1,2 %. Le nombre d’hypogly-
cémies (identifées par une valeur < 70 mg/dl) 
varie de 0 à 5,3 événements par jour, avec une 
moyenne de 0,95 hypoglycémies par jour. La 
durée moyenne des hypoglycémies varie de 0 
(aucune hypoglycémie) à 273 minutes, avec 
une moyenne de 116 minutes Les cibles en 
termes d’objectif glycémique ont été définies 
de manière arbitraire par le patient et l’équipe 
soignante lors de la mise en place du dispo-
sitif et ont pu être modifiées en cours d’étude 
par le patient seul. De ces disparités découlent 
des valeurs de cible très variables d’un patient 
à l’autre. Deux objectifs de cible reviennent 
cependant plus fréquemment puisqu’on comp-
tabilise 389 enregistrements où la cible est 
définie comme allant de 80 mg/dl à 150 mg/
dl et 203 enregistrements où la cible va de 70 
mg/dl à 170 mg/dl. Dans le groupe de patients 
avec une cible entre 80-150 mg/dl, en moyenne 
31,9 % des valeurs du glucose interstitiel sont 
comprises dans la cible (minimum 10 % - maxi-
mum 91 %). Dans le groupe où la cible est défi-
nie entre 70-170 mg/dl, en moyenne 42,5 % des 
moyenne sur l’entièreté de l’échantillon pour 
chaque période a été obtenue. Une régression 
quadratique sur ces valeurs a été effectuée, 
l’équation de la courbe de régression donnant 
l’évolution de l’HbA1c au cours des 15 mois de 
l’étude. 
A partir des données obtenues sur les enre-
gistrements du FSL, les valeurs minimum et 
maximum de différents paramètres tels que 
l’HbA1c, le nombre et la durée des hypoglycé-
mies, le nombre de scans par jour,… ont été 
relevées et leurs moyennes calculées. Des cor-
rélations entre ces différents paramètres ont été 
recherchées selon un test de Spearman. Enfin, 
la corrélation observée entre le taux d’HbA1c 
mesuré et le taux d’HbA1c fourni par le FSL a 
été évalué selon le même critère et une esti-
mation de la variation de l’écart entre ces deux 
valeurs en fonction de différents paramètres a 
été calculée.
Résultats
a. Evolution du taux l’HbA1c 
Le taux d’HbA1c moyen de départ est com-
parable dans le groupe FSL (7,96 ± 1,15 %) et 
dans le groupe ASG (7,88 ± 1,27 %). Dans le 
groupe FSL, on observe une réduction du taux 
d’HbA1c au cours du temps, correspondant à 
une diminution de 0,15 ± 0,073 % (p < 0,0001) 
après 15 mois de port du FSL. L’HbA1c diminue 
de manière plus importante en début d’étude 
avant de se stabiliser par la suite. En revanche, 
dans le groupe ASG, l’HbA1c reste stable au 
cours des 15 mois d’étude.
Dans le groupe FSL, le taux d’HbA1c est inver-
sement corrélé au nombre de scans quotidiens 
(coefficient de corrélation ρ = - 0,23, p < 0,05), 
ce qui sous-entend que l’augmentation du 
nombre de contrôles du glucose interstitiel 
améliore l’équilibre glycémique global authen-
tifié par la diminution du taux d’HbA1c. De plus, 
nous nous sommes intéressés à l’évolution de 
l’HbA1c en fonction du niveau d’équilibration gly-
cémique de départ. Pour les taux d’HbA1c plus 
élevés (HbA1c > 7,5 %), on constate une dimi-
nution de cette valeur au cours du temps (selon 
l’équation HbA1c = 8.6261 – 0.08328 x temps + 
0.004463 x temps², p = 0,0011) tandis que chez 
les sujets avec une HbA1c de départ plus faible 
(HbA1c < 7,5 %), on obtient, au contraire, une 
tendance à une légère augmentation de l’HbA1c 
avec le temps, statistiquement non significative 
(Figure 4).
Figure 4. Evolution au cours du temps des taux 
d’HbA1c dans deux groupes séparés en fonction des 
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la méthode de référence (chromatographie 
liquide haute performance (HPLC)). Le coeffi-
cient de corrélation pour ces deux valeurs est 
de 80 % (p < 0,0001). Nous observons une 
différence moyenne entre les deux valeurs de 
0,52 ± 0, 34 %; elles sont donc relativement 
proches, avec une tendance généralement plus 
haute de l’HbA1c évaluée par le FSL. Nous ne 
constatons pas d’amélioration significative de la 
concordance entre les deux valeurs avec l’aug-
mentation du nombre de scans ou avec l’aug-
mentation du pourcentage de données captées 
par jour (via une augmentation du nombre de 
scans ou par une meilleure répartition de ces 
scans au cours de la journée). En revanche, une 
augmentation de la période d’enregistrement 
diminue de manière significative l’écart entre la 
valeur d’HbA1c mesurée et la valeur d’HbA1c esti-
mée par le FSL.
e. Questionnaires de satisfaction
Au total, 82 patients ont répondu au ques-
tionnaire de satisfaction, soit 12,7 % des sujets 
étudiés. Le taux de satisfaction globale, calculé 
sur base des réponses aux 10 items, est de 
87,9 %. La satisfaction globale évaluée par le 
patient lui-même (item 1) est de 86,4 %. Nous 
avons observé que les questions portant sur le 
confort du port du FSL, sur la connexion entre 
le lecteur et le capteur et sur l’implication du port 
du capteur dans la vie quotidienne apparaissent 
comme les points donnant les scores de conten-
tement les moins élevés. Nous avons interrogé 
les patients sur les raisons principales du retrait 
temporaire du capteur. Il s’agit essentiellement 
d’une perte accidentelle du capteur (capteur 
décollé ou arraché), de son retrait en vue d’un 
examen d’imagerie (scanner ou IRM), ou pour 
valeurs de glucose sont incluses dans la cible 
(minimum 8 % -maximum 87 %) (Tableau I).
Il ressort de l’analyse des données du FSL 
qu’une augmentation du nombre de valeurs gly-
cémiques comprises dans la cible (toutes cibles 
confondues) est associée à une plus faible 
valeur d’HbA1c (ρ = - 0,72, p < 0,05). L’augmen-
tation du pourcentage de valeurs dans la cible 
est associée, de manière significative, à une 
faible augmentation du nombre d’hypoglycé-
mies (ρ = 0,32, p < 0,0001) et de la durée des 
hypoglycémies (ρ = 0,12, p = 0,001). Le pour-
centage de données comprises dans la cible est 
faiblement relié à une augmentation du nombre 
de scans quotidiens (ρ = 0,24, p < 0,05).
c. Hypoglycémies
Le nombre total d’hypoglycémies ne varie 
pas de manière significative au cours de la 
période du port de FSL. Il ressort que la durée 
moyenne des hypoglycémies diminue faible-
ment avec l’augmentation de la fréquence des 
scans (ρ = - 0,23, p < 0,05), alors que le nombre 
d’hypoglycémies augmente légèrement avec 
le nombre de scans. On constate, également, 
qu’une augmentation du pourcentage de don-
nées dans la cible (correspondant à une amé-
lioration de l’équilibre glycémique moyen) est 
corrélée à une augmentation du nombre d’hypo-
glycémies (ρ = 0,36, p < 0,0001), mais n’est que 
très faiblement associée à une augmentation du 
temps passé en hypoglycémie.
d. Corrélation entre l’HbA1c  
estimée par le système FSL 
Nous avons étudié la corrélation entre la 
valeur d’HbA1c estimée par le système FSL 
et celle mesurée au niveau plasmatique par 
Tableau I. Récapitulatif des données enregistrées par le FSL au cours de la période de 15 
mois
Minimum Maximum Médiane Moyenne
Période d’enregistrement (jours) 6 92 88 64,6 ± 30,6
Nombre de scans quotidiens 1 43 8 8,8 ± 4,8
Pourcentage de données capturées (%) 10 100 92 85,2 ± 18
HbA1c (%) estimée 4,9 12,2 7,7 7,8 ± 1,17
Nombre d’hypoglycémies quotidiennes 0 5,3 0,85 0,95 ± 0,94
Durée moyenne des hypoglycémies (min) 0 273 110 116,1 ± 4,23
Pourcentage de données dans la cible (%)
(Toutes cibles confondues) 7 91 34 34,8 ± 12,75
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contraire des patients avec un meilleur contrôle 
glycémique (HbA1c < 7,5 %) chez qui la ten-
dance semble même montrer une légère aug-
mentation. Nos résultats sont en accord avec le 
fait que la réduction de l’HbA1c n’est pas retrou-
vée dans les études dont la population étu-
diée est constituée de patients diabétiques de 
type 1 bien équilibrés au départ (HbA1c < 7,5 %) 
(20, 21, 24). Concernant les raisons de cette 
amélioration, elles ne semblent pas en rapport 
avec une intensification du traitement par insu-
line puisque la dose d’insuline journalière totale 
n’est pas modifiée par le port du FSL (22). Une 
limitation de notre étude réside dans le fait que 
nous n’avons pas pu évaluer correctement les 
doses d’insuline journalière au cours du temps 
car celles-ci variaient d’un jour à l’autre selon 
les schémas d’ajustement proposés individuel-
lement chez tous ces patients traités par un 
schéma-basal-bolus. L’amélioration du contrôle 
glycémique apparaît plutôt liée à une optimisa-
tion du traitement (meilleure répartition entre la 
dose d’insuline rapide et lente, meilleure appré-
hension des pics postprandiaux, diminution de la 
crainte des hypoglycémies nocturnes, …). Il est 
également possible que cette amélioration soit 
liée à une adaptation des mesures hygiéno-dié-
tétiques en réaction à une prise de conscience 
des variations glycémiques observées (adap-
tation alimentaire, activité physique, …) (22). 
L’amélioration de l’équilibre glycémique semble 
également liée au nombre de scans réalisés 
quotidiennement puisqu’on constate, à la fois 
dans notre étude et dans les données de la lit-
térature, une relation inverse entre le nombre de 
scan quotidiens et la valeur d’HbA1c (7, 11, 23).
On ne retrouve pas de diminution significa-
tive du nombre ou de la durée des évènements 
hypoglycémiques au cours des 15 mois d’utili-
sation du FSL. Cela peut s’expliquer par le fait 
que le changement en termes de temps passé 
en hypoglycémie s’opère rapidement, dans les 
quelques jours après la mise en place du dispo-
sitif (7, 23). Or, cette période n’a pas été étudiée 
spécifiquement dans notre étude puisque nous 
avons observé le nombre total d’hypoglycémies 
au cours de la première période de 3 mois de 
port du dispositif ainsi que leur durée moyenne. 
Il ressort de notre étude que le nombre de 
scans réalisés est inversement corrélé à la durée 
moyenne des hypoglycémies; on constate, en 
effet, une légère, mais significative, diminution 
de celles-ci lorsque le nombre de scans quoti-
diens augmente. En revanche, le nombre d’hy-
poglycémies journalières semble positivement 
corrélé au nombre de scans quotidiens, ce qui 
signifie que le nombre d’hypoglycémie est plus 
important chez les sujets qui font plus de scans. 
raison esthétique (en période de vacances, 
notamment).
Nous avons également demandé aux patients 
disposant du FSL à quel rythme et pour quelles 
raisons ils avaient recours aux contrôles capil-
laires de la glycémie selon la méthode clas-
sique. Il ressort que les patients réalisent en 
moyenne 0,47 contrôles capillaires par jour (soit 
un contrôle tous les 2,13 jours). Les principales 
raisons de ces contrôles sont le retrait ou la perte 
du capteur, un affichage de valeurs extrêmes 
indiquant «LO» pour low (soit une valeur de glu-
cose interstitiel inférieure à 40 mg/dl) ou «HI» 
pour high (soit une valeur supérieure à 500 mg/
dl), une mesure de la glycémie au moment du 
changement de capteur (au cours de l’heure de 
délai entre la mise en place et l’activation du 
capteur), une discordance entre la valeur de gly-
cémie donnée et les symptômes ressentis ou 
une erreur de connexion entre le capteur et le 
lecteur. 
Les raisons menant à l’interruption de l’utili-
sation du FSL sont essentiellement des réac-
tions cutanées invalidantes au site d’adhésion 
du dispositif ou des problèmes techniques. Les 
personnes ayant refusé le port du FSL avancent 
principalement comme cause une inquiétude 
face aux nouvelles technologies, un mode de 
fonctionnement trop complexe ou une réticence 
d’un point de vue esthétique.
Discussion
Nous avons étudié l’effet d’un nouveau dis-
positif, le FreeStyle libre (FSL), qui permet 
d’accéder aux valeurs de glucose interstitiel 
rapidement, à tout moment et de manière non 
invasive. La force de notre étude réside dans le 
grand nombre de patients suivis (près de 650) 
dans la cadre d’une étude monocentrique et 
pendant une durée significative, jusqu’à 15 mois 
pour certains. Tout d’abord, nos patients équipés 
du FSL réalisent en moyenne 8,8 scans par jour, 
ce qui dépasse largement les recommandations 
habituelles avec la mesure capillaire classique 
(19). La valeur d’HbA1c de notre population avec 
FSL est au début de l’observation semblable à 
celle observée pour l’ensemble de nos patients 
diabétiques de type 1 (7,9 %). Ensuite, nous 
observons une diminution, certes légère mais 
statistiquement significative, de l’HbA1c au cours 
de ces 15 mois, contrairement aux patients qui 
n’ont pas bénéficié du FSL. Cette réduction de 
l’HbA1c se marque essentiellement chez les 
patients qui présentent un équilibre glycémique 
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Conclusion
Notre étude suggère que l’utilisation du FSL 
comme outil de mesure non invasif du glucose 
interstitiel permet d’améliorer l’équilibre gly-
cémique moyen et ce, principalement lorsque 
l’HbA1c initiale est élevée. La diminution du taux 
d’HbA1c est sans doute limitée par le fait que 
les périodes d’hypoglycémies sont également 
réduites, ce qui n’est évidemment pas négli-
geable. Les patients passent, dès lors, plus de 
temps dans la cible prévue en termes de taux 
de glucose, ce qui pourrait contribuer à éviter 
ou limiter les complications à court et long terme 
associées à de fréquents épisodes d’hypo- et 
hyperglycémie. Le taux d’HbA1c est amélioré 
essentiellement lors des premiers mois d’utilisa-
tion du FSL, mais cette diminution s’atténue avec 
le temps. La valeur d’HbA1c fournie par le FSL 
doit être considérée avec prudence car plus la 
période scannée est courte, plus elle a de risque 
de s’éloigner de l’HbA1c plasmatique mesurée. 
L’amélioration globale du contrôle glycémique 
ne se fait pas au prix d’hypoglycémies plus fré-
quentes puisqu’on n’observe pas d’augmenta-
tion du nombre d’hypoglycémies au cours de 
l’étude. L’amélioration de l’équilibre glycémique, 
de même que la réduction de la durée des évè-
nements hypoglycémiques, est lié au nombre 
de contrôles journaliers : plus ceux-ci sont fré-
quents, plus les résultats sont positifs. Les prin-
cipaux points à améliorer devraient porter sur 
une meilleure adhérence et tolérance cutanée 
du capteur, sur une amélioration de l’esthétique 
de celui-ci et sur une connexion plus directe au 
lecteur. L’ajout d’un système d’alarme, en par-
ticulier lors d’hypoglycémies sévères, pourrait 
certainement constituer un complément impor-
tant à ce nouveau système.
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